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Rechtliche Hinweise

Warnhinweiskonzept
Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von
Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warn-
dreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Ge-
fährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt.

GEFAHR

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vor-
sichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

WARNUNG

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vor-
sichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

VORSICHT

bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaß-
nahmen nicht getroffen werden.

ACHTUNG

bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht
getroffen werden.

Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe
verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird,
dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein.

Qualifiziertes Personal
Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstel-
lung qualifiziertem Personal gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstel-
lung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise.
Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen
Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

Einsatz von EIZO-Produkten

WARNUNG

EIZO-Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vor-
gesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz
kommen, müssen diese von EIZO empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Be-
trieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, In-
stallation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedin-
gungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beach-
tet werden.

Marken
Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der
entsprechenden Markeninhaber. Siehe bitte Markenzeichen im Anhang. Die übrigen Bezeichnungen in
dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der In-
haber verletzen kann.

Haftungsausschluss
Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software
geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige
Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig
überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.
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1 Einleitung

1.1 Inhalt dieser Dokumentation
Die vorliegende Gebrauchsanweisung erläutert die Funktionalität und den bestimmungsge-
mäßen Gebrauch des CuratOR EX5841. Sie enthält aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht
sämtliche Detailinformationen zu diesem Produkt.

Außerdem weisen wir darauf hin, dass der Inhalt dieser Dokumentation nicht Teil einer frü-
heren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist, oder
dieses abändern soll.

Hinweis

• Informationen zum Anschließen und Anpassen der Monitoreinstellungen finden Sie in
der Installationsanleitung.

• Diese Dokumentation ist nur in elektronischer Form verfügbar. Sie ist auf der mitgelie-
ferten CD-ROM enthalten und kann von der Internetseite www.eizo-or.com herunterge-
laden werden.

1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der CuratOR EX5841 ist für die Darstellung von Stand- und Bewegtbildern von verschiede-
nen handelsüblichen Geräten bestimmt, die üblicherweise in einer medizinischen Umge-
bung, insbesondere in der Endoskopie, eingesetzt werden. Der Monitor ist für die Wiederga-
be von Farbbildern optimiert. Der Monitor ist nicht für die Mammographie geeignet.

Bestimmungsgemäße Patientenpopulation und medizinische Bedingungen

Der EX5841 kann unabhängig von Alter, Körpergewicht und Geschlecht für den vorgesehe-
nen Zweck verwendet werden.

Der EX5841 ist für den Einsatz in Kombination mit oder auf medizinischen Geräten vorgese-
hen. Der Monitor hat daher keinen direkten Kontakt zum Patienten.

Der EX5841 ist für die Anzeige von Standbildern und bewegten Bildern von verschiedenen
handelsüblichen (medizinischen) Geräten vorgesehen, die üblicherweise in einer medizini-
schen Umgebung verwendet werden. Der Monitor kann nicht zur direkten Diagnose und als
Hauptgerät zur Überwachung von lebenserhaltenden Systemen verwendet werden.

Bestimmungsgemäße Benutzer

Die bestimmungsgemäßen Benutzer für den EX5841 sind medizinische Fachkräfte.

http://www.eizo-or.com/de/startseite/
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Bestimmungsgemäße Umgebung

Der EX5841 ist für den Einsatz in professionellen Gesundheitseinrichtungen wie Kliniken
und Krankenhäusern vorgesehen. Der Monitor kann in Operationssälen (OP) oder in der
Nähe von Patienten eingesetzt werden, ist aber nicht darauf beschränkt. Der Monitor ist
nicht für den direkten Patientenkontakt vorgesehen!

Der EX5841 ist für die folgenden Umgebungen ungeeignet:

• Häusliche Gesundheitseinrichtungen.

• In der Nähe von kurzwelligen Therapiegeräten.

• In der Nähe eines MRT-Systems.

• Eingebaut in Fahrzeuge, einschließlich Krankenwagen.

Hinweis

Schwerwiegender Vorfall

Melden Sie alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vor-
fälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwen-
der und/oder der Patient niedergelassen ist.

1.3 Benutzergruppen

Anwender

Im Folgenden wird unter "Anwender" medizinisches Personal verstanden, z. B. Chirurg oder
Medizinisch-technischer Assistent (MTA). 

Service / Servicepersonal

"Service" oder "Servicepersonal" bezeichnet autorisiertes Personal mit Kenntnissen des
elektrischen und signaltechnischen Anschlusses, lokalen Standards für medizinische Bild-
qualitätsanforderungen und Sicherheit von medizinischen Produkten, z. B. Krankenhaus-
techniker, Hersteller medizinischer Geräte. 

Reinigungspersonal

"Reinigungspersonal" ist das Personal, das für die Reinigung der medizinischen Geräte ver-
antwortlich ist. 
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2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise
Der einwandfreie und sichere Betrieb der EIZO-Geräte setzt sachgemäßen Transport, fach-
gerechte Lagerung, Aufstellung und Anschluss sowie sorgfältige Bedienung und Instandhal-
tung voraus.

Die Geräte dürfen nur für die Einsatzfälle, für die sie bestimmt sind, eingesetzt werden.

Im Interesse der Sicherheit sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten: 

 GEFAHR

Beachten und befolgen Sie sämtliche auf dem Gerät und in der Gebrauchsanweisung aufge-
führten Warnhinweise

Bei Nichtbeachtung der Warnhinweise besteht Lebensgefahr. Es können schwere Körperverletzun-
gen oder Sachschäden auftreten.

Sicherheitsanforderungen der EN 60601-1 (IEC 60601-1) berücksichtigen

Um Schaden von den Patienten und Benutzern abzuwenden, beachten Sie bei der Zusammenstel-
lung des elektrischen Systems die Sicherheitsanforderungen der EN 60601‑1 (IEC 60601‑1) für
"Festlegungen für die Sicherheit medizinischer elektrischer Systeme".

Schutzleiterverbindung

Wenn das Gerät an das Versorgungsnetz angeschlossen wird, muss das Gerät mit einem Schutzlei-
ter verbunden werden. Nur so ist gewährleistet, dass der Berührungsableitstrom im ersten Fehlerfall
500 µA nicht überschreitet.
Wird der Schutzleiter des Geräts unterbrochen, wird das als erster Fehlerfall nach EN 60601-1 be-
trachtet.

Sorgen Sie mit folgenden Maßnahmen dafür, dass die Ableitströme unterhalb der geforderten
Grenzwerte bleiben:

• Trennvorrichtungen für Signaleingangsteil oder Signalausgangsteil

• Nutzung eines Sicherheitstransformators

• Nutzung des zusätzlichen Schutzleiteranschlusses

Monitoraufhängung: Der Arm der Aufhängung des Monitors muss einen eigenen Schutzleiter haben.
Dieser Schutzleiter gewährleistet zusammen mit dem Schutzleiter des Monitors, dass der Gehäu-
seableitstrom selbst im ersten Fehlerfall immer kleiner als 500 µA ist.

Kein unberechtigtes Öffnen des Geräts / Keine unberechtigten Service- oder Wartungsarbei-
ten

Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal geöffnet werden. Desgleichen dürfen Service- oder
Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Es besteht die Gefahr eines
Stromschlags.

Für Schäden an Leib und Leben sowie Sachschäden, die durch Arbeiten von nicht qualifiziertem
Personal entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Bauteile im Gerät nicht berühren

Wenn das Gerät an das Versorgungsnetz angeschlossen ist, stehen die Bauteile im Gerät unter ho-
hen Spannungen. Das Berühren der Bauteile ist lebensgefährlich.

Kein Kontakt zwischen Gerät und Patienten

Das Gerät ist nicht für den direkten Patientenkontakt geeignet. Gerät und Patient dürfen unter keinen
Umständen gleichzeitig berührt werden. Sonst können Leib und Leben des Patienten gefährdet wer-
den.
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 GEFAHR

Beachten und befolgen Sie sämtliche auf dem Gerät und in der Gebrauchsanweisung aufge-
führten Warnhinweise

Bei Nichtbeachtung der Warnhinweise besteht Lebensgefahr. Es können schwere Körperverletzun-
gen oder Sachschäden auftreten.

Nur einwandfreie Netzkabel verwenden

Wenn ein beschädigtes oder ungeeignetes Netzkabel verwendet wird, kann dies zu Brand oder
Stromschlag führen. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Netzkabel mit Schutzkontakt.

Netzkabel richtig abziehen

Fassen Sie beim Abziehen das Netzkabel nur am Stecker an. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände
dabei trocken sind. Die Gefahr eines Stromschlags besteht.

Keine Gegenstände in das Gehäuse einführen

Wenn Gegenstände in das Gehäuse eingeführt werden, kann dies zu Stromschlag oder Gerätescha-
den führen.

Keine Gegenstände auf dem Gerät ablegen

Wenn Gegenstände auf dem Gerät abgelegt werden, kann dies zu Überhitzung und Brand führen.

Eindringen von Flüssigkeit vermeiden

Wenn Flüssigkeit in das Gerät eindringt, kann dies zu Stromschlag oder zum Ausfall des Geräts füh-
ren.

 VORSICHT

Bei nicht fachgerechtem Anschluss des Geräts können erhebliche Sachschäden auftreten

Beachten Sie deshalb die folgenden Warnhinweise.

Anschluss fachgerecht durchführen

Stellen Sie sicher, dass alle Maßnahmen ergriffen werden, um Verletzungen oder Fehldiagnosen zu
verhindern.

• Verwenden Sie beim Anschließen nur vom Hersteller angegebene Videoleitungen.

• Verwenden Sie ausschließlich Netzkabel mit Schutzkontakt.

• Verwenden Sie ausschließlich Steckdosen mit Schutzkontakt.

• Schließen Sie nicht zu viele Geräte an eine Steckdose oder an ein Verlängerungskabel an.

• Beachten Sie die Hinweise des jeweiligen Herstellers.

• Wenn die Anwendung oder lokale Bestimmungen es erfordern, muss für die Qualitätskontrolle
und Dokumentation eine QA-Software verwendet werden.

Anschluss in USA und Kanada

Vergossene Netzstecker müssen die Anforderungen für "hospital grade attachments"
CSA Std. C22.2 No. 21 und UL 498 erfüllen.

Anschluss in China

Verwenden Sie nur die für China zugelassenen Netzkabel. Diese Netzkabel sind an dem Zeichen
"CCC" bzw. "CQC" erkennbar.

Landesspezifische Vorschriften beachten

Beachten Sie alle Vorschriften des Landes, in dem das Gerät benutzt wird.
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ACHTUNG

Bei nicht fachgerechtem Anschluss des Geräts können erhebliche Sachschäden auftreten

Beachten Sie deshalb die folgenden Warnhinweise.

• Aufstellung auf einem Tisch:
Stellen Sie das Gerät auf eine harte ebene Fläche. Der montierte Fuß und die Aufstellfläche
müssen für das Gewicht des Geräts ausgelegt sein.

• Für den Einbau in einer Wand- oder Deckenhalterung:
Die Halterung muss für das Gewicht des Geräts ausgelegt sein.

• Für den Einbau in einem Einbaurahmen:
Einbaureihenfolge beachten und Belüftung des Geräts sicherstellen.

Für ausreichende Luftzirkulation sorgen

Beim Aufstellen des Geräts müssen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation im Betrieb sorgen. Der
zulässige Umgebungstemperaturbereich darf nicht unter- bzw. überschritten werden. Sonst kann das
Gerät durch Überhitzung zerstört werden.

Hitzequellen vermeiden

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen, z. B. Heizungen, Heizgeräten oder an-
deren Geräten, die Hitze erzeugen und abgeben können.

Gerät keinen Erschütterungen aussetzen

Das Gerät enthält empfindliche elektronische Bauteile, die durch Erschütterungen beschädigt wer-
den können.

Einschalten von kaltem Gerät erst nach Anpassung an Raumtemperatur

Wenn das Gerät in einen Raum mit höherer oder steigender Raumtemperatur gebracht wird, bildet
sich Kondenswasser in und auf dem Gerät. Warten Sie mit dem Einschalten des Geräts, bis Kon-
denswasser verdunstet ist. Sonst kann das Gerät beschädigt werden.
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ACHTUNG

Bei nicht fachgerechtem Anschluss des Geräts können erhebliche Sachschäden auftreten

Beachten Sie deshalb die folgenden Warnhinweise.

Transport nur mit Originalverpackung

Verwenden Sie beim Transport die Originalverpackung und beachten Sie die Transportlage. Sichern
Sie bei Monitoren besonders das LCD-Modul gegen Stöße.

Gerätepflege / Reinigungsmittel

• Auftretende Wassertropfen sofort entfernen; längerer Kontakt mit Wasser verfärbt die Oberflä-
che.

• Die Reinigung der Oberflächen ist nur mit den in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Reini-
gungsmitteln erlaubt.

• Monitor: Die Bildschirmfläche ist sehr empfindlich gegenüber mechanischen Beschädigungen.
Vermeiden Sie unbedingt Kratzer, Stöße etc.

Verhalten bei Defekten am Gerät

Das Gerät muss unter den folgenden Umständen vom Versorgungsnetz getrennt und durch qualifi-
ziertes Personal überprüft werden:

• Beschädigungen des Steckers oder Stromkabels.

• Nach einem Eindringen von Flüssigkeit ins Gerät.

• Falls das Gerät Feuchtigkeit ausgesetzt worden ist.

• Falls das Gerät nicht funktioniert oder die Störung nicht mithilfe der Gebrauchsanweisung beho-
ben werden kann.

• Falls das Gerät heruntergefallen und/oder das Gehäuse beschädigt ist.

• Falls das Gerät verbrannt riecht und merkwürdige Geräusche produziert.

Alterung von Monitoren beachten

Beachten Sie, dass Monitore aufgrund von Alterung ausfallen und sich die Bildeigenschaften, z. B.
Helligkeit, Kontrast, Farbwert ändern können.

Monitor-Bildschirm nicht berühren

Das Berühren des Bildschirms kann wegen mechanischen Drucks oder elektrostatischer Entladung
zu kurzzeitigen Bildstörungen führen.
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2.2 Produktspezifische Sicherheitshinweise

ACHTUNG

Medizinisches System

Wenn Geräte nicht Teil des medizinischen Systems sind, schließen Sie diese nicht an.

ACHTUNG

Gerät öffnen

Lassen Sie das Gerät nur vom Servicepersonal öffnen.

• Vor dem Öffnen des Geräts muss der Netzstecker gezogen werden

ACHTUNG

Funkstörungen

Das Gerät erfüllt die Grenzwerte für Störstrahlung nach Klasse B.

Das Gerät kann Funkstörungen hervorrufen oder den Betrieb von anderen Geräten in der
näheren Umgebung stören. In diesem Fall müssen Sie die Störungen durch geeignete Ab-
hilfemaßnahmen beseitigen.

Hinweis

Keine Nullfehlerrate

LCD-Monitore weisen keine Nullfehlerrate auf. Deshalb können sich die Bildparameter mit
der Zeit ändern, z. B. reduzierte Leuchtdichte oder Verfärben/Verblassen der Farben.

Hinweis

Bildqualität

Um gleichbleibende Bildqualität zu erhalten, empfiehlt EIZO, den Monitor regelmäßig zu
reinigen und die Bildeigenschaften nach den landesüblichen Vorschriften zu überprüfen.
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3 Beschreibung

3.1 Lieferumfang
Zum Lieferumfang gehören das Gerät sowie verschiedene Komponenten. Prüfen Sie den
Lieferumfang nach dem Auspacken auf Richtigkeit und Vollständigkeit. 

Hinweis

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für spätere Transporte des Geräts auf.

Gerät

Der CuratOR EX5841 ist ein 8MP 58" LCD-Monitor zur Befestigung an einer Decken- oder
Wandhalterung.

Produkt Bestellnummer

CuratOR EX5841 6GF62008CA01

Komponenten

Folgende Komponenten sind im Lieferumfang enthalten:

• 4 vormontierte Schrauben für VESA Adapter

• 4x Klebefolie (Ø25 mm) für Schraubenlöcher

• 1x CD-ROM mit der Dokumentation und den Allgemeinen Sicherheitshinweisen

• 1x Allgemeine Sicherheitshinweise

3.2 Leistungsmerkmale des Monitors

4K UHD Display für den Operationssaal

Der CuratOR EX5841 verwendet ein LCD-Panel mit einer LED Hintergrundbeleuchtung, hat
eine Helligkeit von 300 cd/m² und einen Kontrast von 1000:1 (kalibriert). Er stellt High Defi-
nition Bilder von Endoskopen und Operationsmikroskopen in der Auflösung 3840 x 2160
(4K UHD) dar.

Verzögerungsfreie Darstellung

4K UHD Bilder sowie Full HD Bilder, die von konventionellen Endoskopen und chirurgischen
Kameras aufgenommen wurden, können im Single Source Betrieb verzögerungsfrei auf
dem EX5841 dargestellt werden.

Kabelabdeckung für Sicherheit und Hygiene

Die Anschlusskabel werden unter einer abnehmbaren Kabelabdeckung befestigt. Dadurch
ist die Sicherheit und Hygiene im Operationsraum erhöht.
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Schutzscheibe

Der EX5841 ist mit einer Schutzscheibe versehen. Dadurch ist die Front gegen Fremdmate-
rial und Spritzwasser mit einer Schutzklasse von IP45 geschützt. Das gesamte Gerät hat
Schutzklasse IP32.

Verschiedene Ein- und Ausgangssignale

Der EX5841 unterstützt unterschiedliche Video Ein- und Ausgangssignale, um verschiedene
Modalitäten anschließen zu können. Außerdem ist eine Bildumschaltung durch externes
OP-Equipment über eine Kommunikationsschnittstelle möglich.

Anzeige mehrerer Signalquellen auf dem Monitor

• Im Dual Source Betrieb können zwei unterschiedliche Signalquellen gleichzeitig auf dem
Monitor betrachtet werden:

– Mit der PaP (Picture-and-Picture) Funktion werden die beiden Bilder nebeneinander
dargestellt.

– Mit der PiP (Picture-in-Picture) Funktion wird das zweite Bild über der Darstellung des
Hauptsignals angezeigt. Die Größe und Position des Anzeigefensters ist einstellbar.

• Im Triple Source Betrieb werden drei Signalquellen auf dem Bildschirm dargestellt. Da-
bei wird der PaP Darstellung ein weiteres Anzeigefenster überlagert.

Kennlinie (LUT) separat einstellen

Werden mehrere Bildquellen gleichzeitig auf dem Monitor dargestellt, kann die LUT für je-
des Bild separat eingestellt werden ohne die Darstellung des anderen zu beeinflussen. Das
ist zum Beispiel dann von Vorteil, wenn endoskopische Bilder sowie Bilder vom CT oder
MRI auf demselben Monitor dargestellt werden.

4K UHD Anschluss

Die 4K UHD Videoverbindung mit bis zu 60 Hz wird über DisplayPort, HDMI und 12G-SDI
(BNC) ermöglicht. Über den 12G-SDI (BNC) Anschluss ist eine Übertragung über eine Di-
stanz von bis zu 30 m möglich.

User und Factory Presets

Anwenderspezifische Betriebskonfigurationen können im Monitor als User Preset gespei-
chert werden. Typische Betriebskonfigurationen sind ab Werk als Factory Presets hinterlegt.
Die Presets können im Betrieb über das OSD oder über die Preset Taste aufgerufen wer-
den.
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4 Aufstellen und Montieren
VORSICHT

Änderungen am Gerät

Nehmen Sie am Gerät keine mechanischen oder elektrischen Änderungen vor. Andern-
falls erlischt die Garantie des Geräts.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei Änderungen am Gerät.

4.1 Aufstellungsort

ACHTUNG

Netzschalter und Anschlüsse jederzeit zugänglich

Stellen Sie beim Montieren und Anschließen des Monitors sicher, dass der Netzschalter
und die Anschlüsse jederzeit zugänglich sind.

ACHTUNG

Kondenswasser

Wenn das Gerät aus kalter Umgebung ins Warme gebracht wird, kann Wasser im Gerät
kondensieren. Deshalb kann beim Einschalten ein Kurzschluss entstehen und das Gerät
beschädigt werden.

• Warten Sie mit dem Einschalten so lange, bis das Kondenswasser auch innerhalb des
Geräts verdunstet ist. Das kann bis zu mehreren Stunden dauern.

ACHTUNG

Überhitzung

Überhitzung kann zum Ausfall des Monitors führen. Achten Sie darauf, dass folgende Be-
dingungen im Betrieb des Monitors erfüllt sind:

• Der Mindestabstand des Monitors beträgt seitlich und hinten 10 cm zur Wand und min-
destens 15 cm zu anderen Geräten.

• Die Umgebungstemperatur liegt im Bereich von +5 °C ... +40 °C.

ACHTUNG

Staubige Umgebung

Der Monitor ist für den Einsatz im sauberen Umfeld der medizinischen Diagnostik be-
stimmt. In staubbelasteten Umgebungen kann Staub in den Monitor eindringen.

Im ungünstigsten Fall drohen Ablagerungen, die sich im Weißbild als dunkle Flecken zei-
gen und die Leuchtdichte verschlechtern.

• Schützen Sie den Monitor vor Staub, z. B. bei Baumaßnahmen am Aufstellungsort.
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Hinweis

Spiegelungen auf der Bildfläche

Der Monitor verfügt über eine entspiegelte Oberfläche, die nur bei sauberer, fettfreier
Schirmoberfläche wirksam ist.

• Beachten Sie die Angaben zum Reinigen.

• Positionieren Sie den Monitor so, dass Reflexionen auf der Bildfläche vermieden wer-
den.
Die Reflexionen können von Leuchten, Fenstern, Einrichtungsgegenständen mit glän-
zenden Oberflächen oder von hellen Wänden herrühren.

• Um Spiegelungen auf dem Monitor zu vermeiden, sind nur blendfreie Spiegelleuchten
als Deckenbeleuchtung zu verwenden.

Hinweis

Stöße und Schläge

Der Monitor ist empfindlich gegen mechanische Einwirkungen. Stöße oder Schläge auf die
Paneloberfläche können zum Geräteausfall führen.

• Achten Sie darauf, dass mechanischen Einwirkungen am Aufstellungsort vermieden
werden.

Hinweis

Bewegliche Montage

Wenn der Monitor beweglich montiert wird, müssen Sie darauf achten, dass Personen
oder Einrichtungsgegenstände im Bewegungsbereich des Monitors nicht gefährdet wer-
den.

Hinweis

Verwenden Sie beim Transport die Originalverpackung oder Serviceverpackung.
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4.2 Monitor auspacken

VORSICHT

Verletzungen durch Herunterfallen oder Kippen des Monitors

Um Verletzungen beim Auspacken des Monitors zu vermeiden, gehen Sie wie folgt vor:

• Stellen Sie sicher, dass der Monitor nicht kippen kann.

• Der Monitor muss von mindestens zwei Personen aus der Verpackung genommen und
getragen werden.

• Tragen Sie entsprechende Schutzausrüstung, die vor Verletzungen bei einem mögli-
chen Herunterfallen des Monitors schützt.
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Abb.: Monitorverpackung (schematische Darstellung)

So gehen Sie vor, um den Monitor auszupacken:

1. Öffnen Sie die vier seitlichen Befestigungslaschen mit denen der obere und untere Teil
der Karton-Umverpackung zusammengehalten werden.

2. Nehmen Sie den oberen Teil der Karton-Umverpackung ab.

3. Nehmen Sie die die beiliegenden Komponenten wie Kabel, Handbücher und CD aus der
oberen Schaumstoffeinlage.

4. Nehmen Sie die obere Schaumstoffeinlage ab.

5. Heben Sie den Monitor aus dem unteren Teil der Karton-Umverpackung. Fassen Sie ihn
dazu seitlich und an der Unterseite.
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4.3 Monitor montieren

VORSICHT

Montieren

• Um eine gleichmäßige Lastverteilung zu ermöglichen, müssen alle Schrauben einge-
dreht und angezogen sein, bevor die Schrauben belastet werden.

• Wenn das maximale Drehmoment für die Befestigung an der Halterung überschritten
wird, kann der Monitor irreparabel beschädigt werden.

• Wenn zu kurze oder zu lange Schrauben verwendet werden, kann dies zu Instabilität
oder zur Beschädigung des Monitors führen.

VORSICHT

Halterungen

• Halterungen müssen vom Hersteller für das daran zu befestigende Gewicht geprüft und
zugelassen sein.

• Ein montierter Fuß muss so standfest sein, dass auch eine Neigung bis 10° nicht zum
Kippen des Monitors führt.

2819!:, ;!0*%"' .!

Abb.: Rückansicht mit Gewindebohrungen für VESA Halterung

Der Monitor verfügt über eine VESA 400x200 oder VESA 400x400 Befestigung und kann in
einer geeigneten Decken- oder Wandhalterung montiert werden.

Für die Befestigung in einer VESA 400x400 Halterung sind vier Schrauben vormontiert.

Hinweis

Monitor in einer anderen als VESA 400x400 Halterung befestigen

Wenn der Monitor in einer anderen als einer VESA 400x400 Halterung befestigt werden
soll, müssen Sie die vormontierten Schrauben entfernen und die Schraubenlöcher mit den
im Lieferumfang enthaltenen Klebefolien abdecken. Ansonsten kann die Schutzart IP32
nicht eingehalten werden.
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Beim Montieren müssen Sie Folgendes beachten:

• Das maximale Drehmoment für die Befestigung an der Halterung beträgt 18 Nm.

• Die Schrauben, die zur Befestigung an der Halterung verwendet werden, müssen folgen-
de Anforderungen erfüllen:

Anzahl 4

Gewinde M8

Festigkeit 8.8 nach ISO 898-1

Eintauchtiefe 16 mm ~ 20 mm
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5 Anschließen

5.1 Sicherheitshinweise zum Anschließen
Alle Sicherheitshinweise und Warnvermerke für das Gerät müssen beachtet werden, um
einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen.

VORSICHT

Änderungen am Gerät

Nehmen Sie am Gerät keine mechanischen oder elektrischen Änderungen vor. Andern-
falls erlischt die Garantie des Geräts.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei Änderungen am Gerät.

VORSICHT

Schirmungsmaßnahmen

Beachten Sie alle Schirmungsmaßnahmen gemäß den lokalen EMV-Richtlinien. Werden
diese Richtlinien nicht beachtet, kann es zu Fehlfunktionen des Geräts kommen. 

VORSICHT

Erdung

Der zulässige Ableitstrom wird im ersten Fehlerfall in Übereinstimmung mit EN60601-1
nicht überschritten. Um die größtmögliche elektrische Sicherheit zu erreichen, ist das Ge-
rät mit einer zusätzlichen Schutzleitung zu erden.

VORSICHT

Überhöhte Ströme, Kurzschlüsse und Erdschlüsse

Entsprechend den nationalen Normen und Regulierungen muss eine Schutzeinrichtung
gegen überhöhte Ströme, Kurzschlüsse und Erdschlüsse als Teil der Gebäudeinstallation
vorhanden sein.

ACHTUNG

Änderungen der Geräteeinstellungen

Geräteeinstellungen dürfen nur vom Servicepersonal angepasst werden.

ACHTUNG

Trennen von Netzversorgung

Bringen Sie den Netzschalter immer in die "Aus"-Stellung, bevor Sie das Gerät vom Netz
trennen. Ansonsten kann das Gerät beschädigt werden.
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ACHTUNG

Kabelinstallation

Beachten Sie folgende Hinweise:

• Verwenden Sie für alle Signalverbindungen nur geschirmte Kabel.

• Anschlusskabel dürfen nicht geknickt werden.

• Der minimale Biegeradius eines Anschlusskabels beträgt in der Regel das Fünffache
des Kabeldurchmessers.

• Verlegen Sie Signal- und Netzkabel nicht nebeneinander. Ansonsten kann es bei stark
störbelasteten Versorgungsnetzen zu reversiblen Pixelfehlern kommen.

• Die Netzversorgung des Geräts darf nicht aus Stromkreisen erfolgen, in denen Motoren
oder Ventile arbeiten (Störspitzen!).

• Von außen angebrachte Kabel stellen eine Stolpergefahr dar. Achten Sie auf sichere
Verlegung aller Zuleitungen.

• Wenn am Gerät Vorrichtungen zur Zugentlastung der Kabel angebracht sind, verwen-
den Sie diese, um die angeschlossenen Kabel gegen unbeabsichtigtes Lösen zu si-
chern.

5.2 Geräteanschlüsse

5.2.1 Position der Anschlüsse

Die Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Monitors hinter einer Abdeckung im
Anschlussfeld. Der Netzschalter ist nicht abgedeckt und frei zugänglich.

Erdungsschraube 

An der Erdungsschraube kann ein zusätzlicher Schutzleiter angeschlossen werden.

Potentialausgleich 

Ein Potentialausgleich wird eingesetzt, um unterschiedliche elektrische Potentiale zwischen
elektrischen Geräten auszugleichen. Damit werden Unterschiede in den Potentialen zwi-
schen den Geräten und leitenden Teilen vermieden und der Erdungswiderstand minimiert.

Mit dem Anschluss zum Potentialausgleich am Gerät können Berührungsspannungen aus
unterschiedlichen Quellen minimiert werden, wenn zum Beispiel das Gerät in einer Anlage
mit anderen Geräten eingesetzt wird.
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Abb.: Rückansicht mit Abdeckung
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Abb.: Rückansicht ohne Abdeckung

5.2.2 Anschlussfeld

VORSICHT

Öffnen des Deckels vom Anschlussfeld

Nur der Service darf den Deckel vom Anschlussfeld öffnen. Wenn der Deckel geöffnet ist,
dürfen sich keine Patienten in der Nähe befinden.
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Oberes Anschlussfeld
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Anschluss Beschreibung

USB A 1x USB A Buchse für Update.

RJ45 Fernzugriff (zur zukünftigen Verwendung).

12G SDI (BNC) 1x 12G SDI (Eingang)

1x 12G SDI (Ausgang).

HDMI 1x HDMI

DP 1x DisplayPort

DVI-D 1x Single Link DVI

Netzanschluss Stromversorgung über Kaltgerätestecker.

Seitliches Anschlussfeld

B4#'01B@4M #<1? #<1<
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Anschluss Beschreibung

PS2 1x PS2 Schnittstelle für Servicearbeiten.

Hirose 5V/1A 2x DC 5 V/max. 1 A Buchsen zum Anschluss externer Geräte.

D-Sub DE-9 1x RS232 Schnittstelle für Fernzugriff (zur zukünftigen Verwendung).

USB Typ A 2x USB Typ A (Downstream) zum Anschluss externer USB-Geräte.

USB Typ B 1x USB Typ B (Upstream) zum Anschluss eines USB Hosts (z. B. PC).

SW 1x Klinkenbuchse (3,5 mm) ohne Funktion.
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5.2.3 Digitale Signaleingänge des Monitors

Der Monitor kann digitale Eingangssignale an den Anschlüssen 12G SDI (IN), HDMI, DP
und DVI des oberen Anschlussfeldes verarbeiten.

ACHTUNG

Einstellungen der Bildquelle

Der Monitor sendet der Bildquelle die richtigen Einstellungen über die DDC-Schnittstelle.
Wenn Sie die Einstellungen ändern, werden die Bilder nicht korrekt angezeigt.

5.2.4 Netzanschluss

Der Netzanschluss des Geräts befindet sich auf der Rückseite des Geräts hinter einer Ab-
deckung im Anschlussfeld. Die Stromversorgung erfolgt über einen Kaltgerätestecker.

GEFAHR

Anschließen an Netzversorgung

• Das Gerät ist für eine Netzversorgung mit Schutzleiter ausgelegt.

• Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, darf das Gerät nur an eine
Netzversorgung mit Schutzleiter angeschlossen werden.

• Wenden Sie sich an den zuständigen Gebäudetechniker oder einen qualifizierten Elek-
triker, wenn Sie nicht sicher sind, ob die Netzversorgung einen Schutzleiter hat.

VORSICHT

Gefahr von Geräteschäden

• Verwenden Sie zum Anschluss des Geräts nur Netzkabel oder Geräteanschlussleitun-
gen mit Schutzleiter und Kaltgerätestecker nach DIN 49547, IEC 60320 (Länge maxi-
mal 3 m, Kabel z. B. H05VV-F 3x1,0 mm2). Das Kabel muss den Sicherheitsbestimmun-
gen des jeweiligen Landes entsprechen.

• Gerätesicherungen dürfen nur von autorisierten Reparaturstellen ausgetauscht werden.
Der Ausfall einer Gerätesicherung kann einen Defekt im Gerät zur Folge haben. Setzen
Sie keine andere Sicherung ein.

ACHTUNG

Netzspannung und Netzfrequenz

Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Geräts, ob die Netzspannung und Netzfrequenz
den Angaben auf dem Typenschild entspricht.
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5.3 Vorgehen beim Anschließen

VORSICHT

Öffnen des Deckels vom Anschlussfeld

Nur der Service darf den Deckel vom Anschlussfeld öffnen. Wenn der Deckel geöffnet ist,
dürfen sich keine Patienten in der Nähe befinden.

VORSICHT

Stecker

Stecker dürfen nur vom Service im ausgeschalteten Zustand des Geräts gesteckt oder ge-
zogen werden.

ACHTUNG

Anschlusskabel nicht knicken

Anschlusskabel dürfen nicht geknickt werden. Der minimale Biegeradius des Kabels be-
trägt in etwa das Fünffache des Kabeldurchmessers.

So gehen Sie vor, um den Monitor anzuschließen:

1. Entfernen Sie den Deckel über den Anschlussfeldern auf der Rückseite des Monitors mit
einem geeigneten Werkzeug.

�� Das obere und seitliche Anschlussfeld sind nun frei zugänglich:
Schließen Sie die Signalkabel der vorhandenen Bildquellen an die zugehörigen Ein-
gänge 12G SDI (IN), HDMI, DP oder DVI-D an.

2. Wenn Sie die USB Hub Funktion des Monitors nutzen wollen, schließen Sie den USB
Host an den USB B Anschluss und die USB-Peripheriegeräte an die USB A Anschlüsse
im seitlichen Anschlussfeld an.

3. Wenn Sie externe Geräte mit 5 V Spannung und bis zu 1 A versorgt werden sollen,
schließen Sie diese an die Hirose Anschlüsse an.

4. Schließen Sie das Netzkabel am "Netzanschluss" an.

5. Befestigen Sie den Deckel über dem Anschlussfeld.

�� Der Monitor kann in Betrieb genommen werden.
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6 Bedienen
Nach dem Inbetriebnehmen beschränkt sich die Bedienung des Monitors auf das Ein- und
Ausschalten.

Nach dem Einschalten des Monitors leuchtet die Betriebs-LED permanent grün. Wenn die
LED in einer anderen Farbe leuchtet, ist der Monitor nicht im Normalbetrieb.

Hinweis

Ausschalten des Monitors
Immer wenn der Monitor ausgeschaltet wird, wird der Zähler für die Warmlaufzeit zurück-
gesetzt. Um eine stabile Helligkeit zu gewährleisten, wird eine Aufwärmzeit von 20 bis 30
Minuten empfohlen, selbst wenn der Monitor nur kurz ausgeschaltet wird.

Maßnahmen im Störungsfall

Hinweis

Gerätestörungen im Betrieb
Wenn das Gerät nicht korrekt arbeitet, überprüfen Sie das System auf grundlegende An-
schluss- und Bedienungsfehler, bevor Sie das Servicepersonal beauftragen.

6.1 Bedienelemente

Bedienfeld

Die Tasten des Bedienfeldes finden Sie rechts unten auf der Rückseite des Gehäuserah-
mens.

<! ",!0)4T@B

Taste Funktion

PRESET • Öffnet das "Preset" Menü, um Anwender- oder Werksvoreinstellungen auszuwählen.

INPUT • Öffnet das Menü "Window Configuration" für das eingestellte "Picture Layout".

MENU • Öffnet das OSD-Menü.

• Kehrt im OSD-Menü zu dem übergeordneten Menü zurück oder schließt das OSD-Menü.

• Springt auf das links stehende Element.

Nach
unten

• Im Menü nach unten scrollen.

• Ausgewählten Eintrag verkleinern.

Nach
oben

• Im Menü nach oben scrollen.

• Ausgewählten Eintrag vergrößern.

ENTER • Öffnet das nächste Menü.

• Springt auf das rechts stehende Element.

• Führt die ausgewählte Funktion aus.
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Hinweis

Betrieb-LED

Die Farbe der Betriebs-LED zeigt den Betriebszustand des Monitors an. 
Siehe auch Troubleshooting [�� 29].

6.2 Monitor und Bildquelle einschalten

Hinweis

Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, sollte die Bildquelle die Kommunikation über
den Display Data Channel (DDC) bei DVI oder Auxiliary (AUX) Channel bei DisplayPort
unterstützen.

Die Reihenfolge beim Einschalten von Monitor und Bildquelle ist beliebig. 

Monitor vor Bildquelle einschalten
�� Die Bildquelle und die Stromversorgung sind korrekt angeschlossen.

1. Monitor einschalten.

�� Die Betriebs-LED leuchtet gelb.

2. Bildquelle einschalten.

�� Wenn das anliegende Signal vom Monitor dargestellt werden kann, leuchtet die Be-
triebs-LED grün.

Bildquelle vor Monitor einschalten
�� Die Bildquelle und die Stromversorgung sind korrekt angeschlossen.

1. Bildquelle einschalten.

2. Monitor einschalten.

�� Wenn das anliegende Signal vom Monitor dargestellt werden kann, leuchtet die Be-
triebs-LED grün.

VORSICHT

Betriebs-LED leuchtet nicht grün?

Wenn die Betriebs-LED nach dem Einschalten und bei anliegendem Videosignal nicht
grün leuchtet:

• Überprüfen Sie das System auf grundlegende Anschluss- und Bedienungsfehler, bevor
Sie das Servicepersonal beauftragen.
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7 Reinigen
ACHTUNG

Gerätepflege, Reinigung und Desinfektion

• Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeit in das Gerät. Wenn Flüssigkeit in das
Gerät eindringt, kann das zum Stromschlag oder zum Ausfall des Geräts führen.

• Reinigen Sie die Bildschirmoberfläche mit einem Mikrofasertuch und, wenn notwendig,
mit einem empfohlenen Reinigungsmittel. Reinigen Sie die Gehäuseteile nur mit einem
empfohlenen Reinigungsmittel.

• Verwenden Sie zur Desinfektion nur die getesteten Desinfektionsmittel.

• Flüssigkeitstropfen auf dem Gerät sollten Sie sofort entfernen. Ein längerer Kontakt mit
Flüssigkeiten kann beispielsweise Verfärbungen oder Kalkränder auf der Oberfläche
hinterlassen

7.1 Empfohlene Reinigungs- und Desinfektionsmittel

VORSICHT

Benutzung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln

Beachten Sie bei der Handhabung der empfohlenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
die Hinweise im jeweiligen Sicherheitsdatenblatt.

Wirkstoffklasse Getestete Reinigungs- und Desin-
fektionsmittel

Weitere Beispiele

Alkohol Ethanol 96 Vol.%

Mikrozid Liquid, unverdünnt

Isopropanol 70 %

Hospiset Tuch

Meliseptol Rapid

Aldehyde Melsitt 10 Vol.%

Cidex, unverdünnt

Aldasan 2000

Kohsolin

Gigasept FF

Chlorderivate Terralin 0,5 Vol.%

Natriumhypochlorit 10%

Quartamon Med

Benzethoniumchlorid 0.2%

Desinfektionsmittel Perform 3 Gew.%

Morning Mist (1:64)

Terralin Protect 2 Vol.%

Meliseptol Rapid, direkt

Microbac Tissues

Taski Sprint DS 5001 0,5%

Surfanios Fraichure Citron 0,25%

0,5% Chlorhexidin in 70% Isopropylal-
kohol

Alkyldiaminoethyglycine hy-
drochloride 0.2%

Benzalkoniumchlorid

Aklylamine Incidin Plus 8 Vol.%

Guanidinderivate Lysoformin 2 Vol.%
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Wirkstoffklasse Getestete Reinigungs- und Desin-
fektionsmittel

Weitere Beispiele

Quarternäre Verbindungen Incidur-Spray, unverdünnt

Mikrozid sensitive liquid, unverdünnt

Surfa’safe (ANIOS)

Haushaltsübliche Spülmittel Tempo Fairy Ultra, Pril, Palmolive

Pryrinderivate Spray Activ, unverdünnt

Wasser Leitungswasser

Destilliertes Wasser

Reinigungsmittel Ammoniaklösung 1,65 Vol.%

Lauge Calciumhydroxid verdünnt mit Wasser
(Kalkmilch)

Benzin Siedebereichsbenzin

Phenol und Phenolderivate Helipur

7.2 Nicht erlaubte Reinigungs- und Desinfektionsmittel
Die im Folgenden aufgeführten Reinigungs- und Desinfektionsmittel können nach längerer
Einwirkung die Lackierung aufhellen oder den Polarisator beschädigen.

Wirkstoffklasse Getestete Reinigungs- und Desin-
fektionsmittel

Weitere Beispiele

Organische Säuren Bio-AntiBact med
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8 Troubleshooting
Im normalen Betrieb leuchtet die Betriebs-LED durchgehend grün. Im Fehlerfall lässt sich
anhand der Bildschirmdarstellung und der Betriebs-LED der Fehler wie folgt eingrenzen. 

1. Prüfen Sie das Gerät auf die im Folgenden aufgeführten möglichen Ursachen.

2. Führen Sie die Abhilfemaßnahmen aus, bevor Sie den Service benachrichtigen.

8.1 Kein Bild sichtbar
LED Ursache Abhilfe

Grün Videosignal erkannt, Monitor oder
Grafikkarte aber falsch eingestellt

• Service: Die Monitoreinstellungen prü-
fen z. B. LUT, Helligkeit, kein Testbild.

• Einstellungen der Grafikkarte prüfen
und anpassen.

Videosignal erkannt, aber Gerät defekt • Service benachrichtigen.

Das DMPM (Digital Monitor Power Ma-
nagement) ist wegen eines Schnittstel-
len Kommandos aktiv.

• Service: Vom Hauptcomputer ein Si-
gnal zum Aufwecken senden, damit
ein Bild angezeigt wird.

Das Eingangssignal ist mit HDCP ver-
schlüsselt.

• Der Monitor unterstützt kein HDCP.
Verbinden Sie den Monitor mit einer
Signalquelle ohne HDCP.

Gelb Kein Fehler: Der im OSD-Menü "Power
Manager" eingestellte Energiesparmo-
dus "DMPM External Power on" ist aktiv.

• Energiesparmodus deaktivieren.

Kein Eingangssignal • Service: Signalkabel anschließen.

Falsches Timing liegt an • Service: Unterstütztes Timing anle-
gen.

Gelb blinkend Kein Fehler: Der im OSD-Menü "Power
Manager" eingestellte Energiesparmo-
dus "DMPM External Power off" ist aktiv.

• Energiesparmodus deaktivieren. 
ACHTUNG: Wenn Sie die 5 V-An-
schlüsse oder DVI-Empfängermodule
verwenden, dürfen Sie "DMPM Exter-
nal Power off" nicht einstellen. Der
Monitor kann bei wieder anliegenden
Bildsignalen nicht aufgeweckt werden.
Um den Monitor in diesem Fall wieder
in Betrieb zu nehmen, muss er am
Hauptschalter für ca. 10 Sekunden
ausgeschaltet und dann wieder einge-
schaltet werden.

Rot Interner Fehler • Service benachrichtigen.

Übertemperaturschwelle überschritten:

Der Sollwert für die Backlight-Regelung
wird halbiert. Um die Temperatur zu
senken und mögliche Schäden zu ver-
meiden, wird die Helligkeit deutlich redu-
ziert.

• Monitor ausschalten.

• Lüftungsbedingungen prüfen und bei
Bedarf verbessern.

• Geringere Helligkeit für den Regelbe-
trieb einstellen.
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LED Ursache Abhilfe

Dunkel Gerät ist aus • Netzschalter einschalten.

Netzkabel ist nicht oder nicht richtig ge-
steckt

• Netzanschluss prüfen.

Netzkabel defekt • Netzkabel tauschen.

Sicherung defekt • Service benachrichtigen.

8.2 Bild sichtbar
LED Ursache Abhilfe

Grün Kein Fehler, korrekter Betriebszustand -

Gelb blinkend Der Monitor hat die stabilisierte Leucht-
dichte nicht erreicht.

• Geringere Helligkeit für den Regelbe-
trieb einstellen.

• Service benachrichtigen.

Monitor hat das erste kritische Tempera-
turniveau erreicht.

• Geringere Helligkeit für den Regelbe-
trieb einstellen.

• Lüftungsbedingungen prüfen und bei
Bedarf verbessern.

Interner Fehler • Service benachrichtigen.

Rot Übertemperatur überschritten:

Um die Temperatur zu senken und mög-
liche Schäden zu vermeiden, wird der
Sollwert für die Backlight-Regelung hal-
biert und die Helligkeit deutlich reduziert.

• Monitor ausschalten.

• Lüftungsbedingungen prüfen und bei
Bedarf verbessern.

• Geringere Helligkeit für den Regelbe-
trieb einstellen.

Interner Fehler • Service benachrichtigen

Dunkel "LED Timeout" aktiviert • Kein Fehler.

• "LED Timeout"-Einstellung ausschal-
ten.

Betriebs-LED ist defekt • Service benachrichtigen.
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8.3 Meldungen
Beim Bedienen oder im Betrieb des Monitors können folgende Meldungen angezeigt wer-
den:

Meldung Beschreibung Abhilfe

No Signal Kein gültiges Bildsignal. Service: Prüfen Sie den An-
schluss der Bildquellen.

Invalid Signal Ungeeignetes Timing. Service: Schließen Sie ein ge-
eignetes Timing an.

OSD Locked Es wurde versucht, ein gesperr-
tes OSD-Menü zu öffnen.

Service: OSD-Menü sperren
oder entsperren

OSD Unlocked Entsperren des OSD-Menüs
war erfolgreich.

-

Wrong OSD Version Es wurde versucht, ein Update
mit einer ungeeigneten OSD
Version durchzuführen.

Service.

Sensor Status Normal Wird nach einem erfolgreichen
Backlight Sensor Test ange-
zeigt.

-

Check with QA SW Wird nach einem erfolglosen
Backlight Sensor Test ange-
zeigt.

Service.

DMPM External Power OFF Der Monitor schaltet in den
Energiesparmodus um.

-

Operation Rejected Die aufgerufene Bedienoperati-
on konnte nicht ausgeführt wer-
den.

Service: Beachten Sie die Vor-
aussetzungen für die Ausfüh-
rung der Funktion.

Operation Successful Die aufgerufene Bedienoperati-
on wurde erfolgreich ausgeführt.

-

Operation Failed Die Ausführung der aufgerufe-
nen Bedienoperation wurde ab-
gebrochen.

-

Please close OSD first Es wurde ein USB-Stick mit Up-
date-Software bei geöffnetem
OSD angeschlossen.

Service: Entfernen Sie den
USB-Stick. Schließen Sie dann
das OSD.
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9 Technische Daten
Hinweis

Gültigkeit der technischen Daten

Alle technischen Daten gelten nach einer Warmlaufzeit von 30 Minuten.

9.1 Monitormerkmale
Merkmal Wert

Typ Farbe, TFT (MVA)

Aktive Fläche 1270 mm x 721 mm 

Bilddiagonale 57,5 (1460,67 mm )

Auflösung 3840 x 2160 (4K UHD)

Bildwiederholungsrate 60 Hz

Pixel-Anordnung 24 Bit (3 x 8 Bit): 3 Subpixel pro Pixel

Pixel-Abstand 0,331 mm (H) x 0,334 mm (V)

Kontrastverhältnis 1000:1 (kalibriert)

Horizontaler Blickwinkel 178° typisch

Vertikaler Blickwinkel 178° typisch

Hinterleuchtung White LED

Bildhelligkeit 300 cd/m² (kalibriert)

9.2 Stromversorgung
Netzanschluss Kaltgeräteeinbaustecker C14 mit Schutzleiter

nach IEC 60320

Netzspannung AC 100 ... 240 V (± 10%)

Netzfrequenz 50 ... 60 Hz (± 5%)

Stromaufnahme <= 0,9 A @ 240 V / <=2,0 A @ 100 V

Max. Leistungsaufnahme 200 W/ 216 VA

Energiesparmodus 0 W (Netzschalter aus); < 5 W (Spannungsaus-
gänge aus); <50 W (Spannungsausgänge an)
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9.3 Ein-/Ausgänge

Oberes Anschlussfeld

Anschluss Beschreibung

USB A 1x USB A Buchse für Update.

RJ45 Fernzugriff (zur zukünftigen Verwendung).

12G SDI (BNC) 1x 12G SDI (Eingang)
1x 12G SDI (Ausgang)

HDMI 1x HDMI

DP 1x DisplayPort

DVI-D 1x Single Link DVI

Seitliches Anschlussfeld

Anschluss Beschreibung

PS2 1x PS2 Schnittstelle für Servicearbeiten.

Hirose HR10A-7R-4S(74)
5V/1A

2x DC 5 V/max. 1 A Buchsen zum Anschluss ex-
terner Geräte.

D-Sub DE-9 1x RS232 Schnittstelle für Fernzugriff (zur zu-
künftigen Verwendung).

USB Typ A 2x USB Typ A (Downstream) zum Anschluss ex-
terner USB-Geräte.

USB Typ B 1x USB Typ B (Upstream) zum Anschluss eines
USB Hosts (z. B. PC).

9.4 Mechanischer Aufbau
Gehäuseteile Metall

Schutzart IP45 (Vorderseite); IP32 (Rückseite) nach
EN 60529

Anschlussfeld Auf der Rückseite, abgedeckt

Gewicht 45 kg +/- 5%

Abmessungen (B x H x T) in mm 
(ohne Standfuß)

1329 x 781 x 89
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9.5 Klimatische Eigenschaften
Im Betrieb

Temperaturbereich +5 °C ... +40 °C Umgebungstemperatur

Temperaturgradient maximal 10 K/h, ohne Betauung

Luftfeuchtigkeit 20 ~ 80%, nicht kondensierend, bei 25 °C

Luftdruck 700 ~ 1060 hPa oder 3000 ~ -384 m Höhe

Bei Transport und Lagerung (verpackt)

Temperaturbereich -20 °C ~ +55 °C Umgebungstemperatur

Luftfeuchtigkeit 10 ~ 85%, nicht kondensierend, bei 25 °C

Luftdruck 200 ~ 1060 hPa oder 11800 ~ -384 m Höhe

9.6 Sicherheitsbestimmungen
Sicherheitsbestimmungen

Sicherheitsnormen • IEC 60601-1

• IEC 62368

• CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1

• ANSI/AAMI ES60601-1

Schutzklasse Schutzklasse I

Schutzart IP45 (Vorderseite); IP32 (Rückseite)

Medizinprodukte-Klassifizierung (EU) Klasse I
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10 Maßzeichnungen
Alle Maße in mm.

10.1 Ansicht von vorne und seitlich
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10.2 Ansicht von hinten
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11 Anhang

11.1 Kennzeichnungen und Symbole
Kennzeichnung /
Symbol

Bedeutung

Symbol für "Achtung, Begleitdokumente beachten".

Symbol für "Gefährliche Spannung".

CE-Kennzeichnung (Konformitätszeichen der EU).

UKCA-Kennzeichnung (Konformitätskennzeichen UK).

Medizinprodukt gemäß europäischer Medizinprodukte-Verordnung.

MET-Kennzeichnung unter Berücksichtigung der US-amerikanischen und ka-
nadischen Landesbestimmungen.

RCM-Kennzeichnung für die Konformität mit australischen EMV-Standards.

CCC-Kennzeichnung unter Berücksichtigung der chinesischen Landesbestim-
mungen.

BIS-Kennzeichnung unter Berücksichtigung der indischen Landesbestimmun-
gen.

US-amerikanische FCC-Kennzeichnung für Kommunikationsgeräte.

Symbol für Hersteller für Medizinprodukte, ergänzt um das Herstelldatum.

WEEE-Kennzeichnung: Produkt muss gesondert entsorgt werden, Werkstoffe
sind wieder verwertbar.

Kennzeichnung gemäß ACPEIP (China-RoHS).

�,�3���� Symbol für Schutzart nach DIN EN 60529.

Symbol für "Ein" (Spannung).

Symbol für "Aus" (Spannung).

Eingang für Serviceeinsätze.

Symbol für "Gebrauchsanweisung beachten".

UK Responsible Person

Schweizer Bevollmächtigter (CH-REP)
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11.2 Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)
EIZO Monitore wurden für die Wiedergabe von Bildern und den normalen Monitorbetrieb
konzipiert.

WARNUNG

Für die Nutzung des CuratOR EX5841 sind besondere EMV-Vorkehrungen erforderlich.
Die Installation, Montage und Nutzung müssen unter Einhaltung der folgenden Anweisun-
gen erfolgen.

• Verwenden Sie ausschließlich die Kabel, die im Lieferumfang enthalten oder vom Her-
steller empfohlen sind. Die Verwendung anderer Kabel kann zu erhöhter elektromagne-
tischer Strahlung oder verringerter elektromagnetischer Störfestigkeit des Geräts und
unsachgemäßem Betrieb führen.
Kabellänge: max. 3 m

• Der Monitor sollte nicht auf anderen Geräten aufgestellt oder in deren unmittelbarer Nä-
he verwendet werden. Wenn Geräte übereinander aufgestellt oder in unmittelbarer Nä-
he zueinander betrieben werden müssen, muss der Monitor oder das System über-
wacht werden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb für die definierte Konfiguration zu
gewährleisten.

• Achten Sie bei der Verwendung eines tragbaren RF-Kommunikationsgeräts darauf,
einen Abstand von mindestens 30 cm zu jeglichen Teilen, einschließlich Kabel, des Mo-
nitors zu halten. Andernfalls kann die einwandfreie Funktion des Geräts nicht gewähr-
leistet werden.

• Personen, die zur Konfiguration eines medizinischen Systems zusätzliche Geräte an
den Signaleingang oder -ausgang anschließen, sind dafür verantwortlich, dass dieses
der Norm IEC/EN 60601-1-2 entspricht.

Elektromagnetische Strahlung

Der CuratOR EX5841 ist für die Verwendung in den unten aufgeführten elektromagnetischen Umge-
bungen vorgesehen.

Kunden und Benutzer des CuratOR EX5841 müssen sicherstellen, dass das Gerät in einer solchen
Umgebung verwendet wird.

Strahlungstest Konformität Hinweise zur elektromagnetischen Umgebung

RF-Strahlung

CISPR11 / EN 55011

Gruppe 1 Der CuratOR EX5841 erzeugt RF nur für seine interne Funk-
tion. Aus diesem Grund ist die RF-Strahlung sehr gering und
es ist unwahrscheinlich, dass es zu Störungen von elektroni-
schen Geräten in unmittelbarer Nähe kommt.

RF-Strahlung

CISPR11 / EN 55011
GB9254

Klasse B Der CuratOR EX5841 ist für den Gebrauch in einer Vielzahl
von Umgebungen zugelassen. Hierzu zählen auch Wohnbe-
reiche und direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz an-
geschlossene Bereiche wie Privathaushalte.

Oberschwingungs-
ströme

IEC/EN 61000-3-2
GB17625.1

Klasse D

Spannungsschwan-
kungen / Flicker

IEC/EN 61000-3-3

erfüllt
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Elektromagnetische Störfestigkeit

Der CuratOR EX5841 wurde mit folgenden Übereinstimmungspegeln gemäß den in IEC/EN
60601-1-2 festgelegten Prüfanforderungen für professionelle Einrichtungen des Gesundheitswesens
geprüft.

Kunden und Benutzer des CuratOR EX5841 müssen sicherstellen, dass der Monitor in einer solchen
Umgebung verwendet wird.

Störfestigkeits-
test

Prüfpegel Übereinstim-
mungspegel

Hinweise zur elektromagnetischen
Umgebung

Elektrostatische
Entladung (ESD)

IEC/EN
61000-4-2

±8 kV Kontakt

±15 kV Luft

±8 kV Kontakt

±15 kV Luft

Es wird empfohlen, das Gerät auf Holz-,
Beton oder Keramikfußboden zu verwen-
den. Wenn der Boden aus synthetischem
Material besteht, sollte die relative Luft-
feuchte mindestens 30 % betragen.

Schnelle transi-
ente elektrische
Störgrößen
(Bursts)

IEC/EN
61000-4-4

±2 kV Stromlei-
tungen

±1 kV Ein-/ Aus-
gabeleitungen

±2 kV Stromleitun-
gen

±1 kV Ein-/ Ausga-
beleitungen

Die Qualität der Stromversorgung muss
der in typischen gewerblichen Umgebun-
gen oder Krankenhäusern entsprechen.

Stoßspannung

IEC/EN
61000-4-5

±1 kV Leitung
gegen Leitung

±2 kV Leitung ge-
gen Erde

±1 kV Leitung ge-
gen Leitung

±2 kV Leitung ge-
gen Erde

Die Qualität der Stromversorgung muss
der in typischen gewerblichen Umgebun-
gen oder Krankenhäusern entsprechen.

Spannungsein-
brüche, Kurz-
zeitunterbre-
chungen und
Schwankungen
der Stromversor-
gungsleitungen

IEC/EN
61000-4-11

0 % UT für 0,5 Pe-
riode und 1 Peri-
ode

70 % UT für 25 /
30 Perioden bei
50 / 60 Hz

0 % UT für 250 /
300 Perioden bei
50 / 60Hz

0 % UT für 0,5 Pe-
riode und 1 Peri-
ode

70 % UT für 25 Pe-
rioden bei 50 Hz

0 % UT für 250 Pe-
rioden bei 50 Hz

Die Qualität der Stromversorgung muss
der in typischen gewerblichen Umgebun-
gen oder Krankenhäusern entsprechen. 
Soll der Monitor auch während einer Un-
terbrechung der Stromversorgung weiter
betrieben werden, wird empfohlen, das
Gerät an eine unterbrechungsfreie
Stromversorgung oder Batterie anzu-
schließen.

Magnetfelder mit
energietechni-
schen Frequen-
zen

IEC/EN
61000-4-8

30 A/m
(50 / 60 Hz)

30 A/m
(50 Hz)

Die Magnetfelder mit energietechnischen
Frequenzen müssen innerhalb eines Be-
reichs liegen, der charakteristisch für
einen typischen Ort in einer typischen
gewerblichen Umgebung oder Kranken-
häusern ist.
Das Gerät sollte mindestens 15 cm ent-
fernt von der Quelle der Magnetfelder mit
energietechnischen Frequenzen verwen-
det werden.

Hinweis: UT ist die Wechselstromspannung vor Anwendung des Prüfpegels.
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Elektromagnetische Störfestigkeit

Der CuratOR EX5841 wurde mit folgenden Übereinstimmungspegeln gemäß den in IEC/EN
60601-1-2 festgelegten Prüfanforderungen für professionelle Einrichtungen des Gesundheitswesens
geprüft. 
Kunden und Benutzer des Monitors müssen sicherstellen, dass der Monitor in einer solchen Umge-
bung verwendet wird.

Störfestig-
keitstest

Prüfpegel Übereinstim-
mungspegel

Hinweise zur elektromagnetischen Umgebung

Durch RF-Fel-
der verursachte
leitungsgebun-
dene Störgrö-
ßen
IEC/EN
61000-4-6

3 Vrms

150 kHz bis
80 MHz

3 Vrms Tragbare und mobile RF-Kommunikationsgeräte
dürfen nur unter Einhaltung des empfohlenen Min-
destabstands in der Nähe des Monitors und seiner
Komponenten (einschließlich Kabel) betrieben wer-
den. Dieser wird durch die Formel zur Berechnung
der Frequenz des Senders ermittelt.

Empfohlener Mindestabstand

d = 3,5/3 √P = 1,2 √P, 150 kHz bis 80 MHz

d = 2 √P, ISM Bänder zwischen 150 kHz bis 80 MHz

d = 3,5/3 √P = 1,2 √P, 80 MHz bis 800 MHz

d = 7/3 √P = 2,3 √P, 800 MHz bis 2,7 GHz

Hierbei steht "P" für die in Watt (W) gemessene ma-
ximale Nennausgangsleistung des Senders, die der
Senderhersteller empfiehlt, und "d" für den empfoh-
lenen Mindestabstand in Metern (m).

Die Feldstärken der fest eingestellten Sender ge-
mäß der elektromagnetischen Standortmessunga)

müssen niedriger als der Übereinstimmungspegel in
jedem einzelnen Frequenzbereich sein.

Bei der Nutzung in der Nähe von Geräten, die mit
folgendem Symbol gekennzeichnet sind, können
Störungen auftreten.

6 Vrms

ISM-Bänder
zwischen
150 kHz und
80 MHz

6 Vrms

Elektromagneti-
sche RF-Felder

IEC/EN
61000-4-3

3 V/m
80 MHz bis
2,7 GHz

3 V/m

Hinweis: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.
Hinweis: Leitlinien in Bezug auf leitungsgebundene Störungen durch RF-Felder oder elektromagne-
tische RF-Felder gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die Ausbreitung elektromagneti-
scher Wellen wird durch die Absorption und Reflektion von Strukturen, Objekten und Menschen be-
einflusst. .

a) Die Feldstärken fest eingestellter Sender, wie zum Beispiel die Basisstationen für Funktelefone
(Mobiltelefone/ schnurlose Telefone), den mobilen Landfunk, Amateurfunk, Radio und Fernsehen
können vorab nicht präzise bestimmt werden. Um die elektromagnetische Umgebung anhand fest
eingestellter Sender zu bewerten, sollte eine elektromagnetische Standortmessung in Betracht gezo-
gen werden. Falls die gemessene Feldstärke in der Umgebung, in der das Gerät benutzt wird, den
geltenden RF-Übereinstimmungspegel überschreitet, muss der Monitor beobachtet werden, um
einen ordnungsgemäßen Betrieb gewährleisten zu können. Wenn ein nicht ordnungsgemäßer Be-
trieb beobachtet wird, sind unter Umständen zusätzliche Maßnahmen erforderlich, wie zum Beispiel
die Neuausrichtung oder Neupositionierung des Geräts.
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Empfohlener Mindestabstand zwischen tragbaren oder mobilen RF-Kommunikationsgeräten
und dem CuratOR EX5841

Der CuratOR EX5841 ist für die Verwendung in einer elektromagnetischen Umgebung vorgesehen,
in der Störungen durch elektromagnetische Strahlung kontrolliert werden. Bei anderen tragbaren und
mobilen RF-Kommunikationsgeraten (Sender) gilt der unten aufgeführte empfohlene Mindestabstand
zwischen tragbaren und mobilen RF-Kommunikationsgeräten (Sender) und dem Monitor, dieser rich-
tet sich nach der maximalen Ausgangsleistung des Kommunikationsgeräts.

Maximale Nenn-
ausgangsleistung
des Senders (W)

Empfohlener Mindestabstand entsprechend der Frequenz des Senders
(m)

150 kHz bis 80 MHz
d = 1,2 √P

80 MHz bis 800 MHz
d = 1,2 √P

800 MHz bis 2,7 GHz 
d = 2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Bei Sendern, deren maximale Nennausgangsleistung nicht oben aufgeführt ist, kann der in Metern
(m) gemessene empfohlene Mindestabstand "d" anhand der Formel zur Berechnung der Frequenz
des Senders ermittelt werden. "P" steht hierbei für die maximale in Watt (W) gemessene Nennaus-
gangsleistung des Senders, die der Senderhersteller empfiehlt.

Hinweis: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der für den höheren Frequenzbereich empfohlene Min-
destabstand.
Hinweis: Diese Hinweise können möglicherweise nicht in allen Situationen angewendet werden. Die
Ausbreitung elektromagnetischer Wellen wird durch die Absorption und Reflektion von Strukturen,
Objekten und Menschen beeinflusst.
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Empfohlener Mindestabstand zwischen tragbaren oder mobilen RF-Kommunikationsgeräten
und dem CuratOR EX5841

Der CuratOR EX5841 ist für die Verwendung in einer elektromagnetischen Umgebung vorgesehen,
in der Störungen durch elektromagnetische Strahlung kontrolliert werden. Der Kunde oder Benutzer
des Monitors kann zur Verhinderung elektromagnetischer Störungen beitragen, indem einen Min-
destabstand zwischen tragbaren und mobilen RF-Kommunikationsgeräten (Sender) und dem Moni-
tor einhält. 
Die Störfestigkeit gegenüber nahen Feldern der folgenden RF-Drahtloskommunikationsgeräte wurde
bestätigt:

Prüffre-
quenz
(MHz)

Band-
breitea)

(MHz)

Diensta) Modulationb) Maximale
Leistung
(W)

Mindest-
abstand
(m)

Mess-
pegel
(V/m)

Überein-
stimmungs-
pegel (V/m)

385 380 - 390 TETRA 400 Pulsmodulationb)

18 Hz
1,8 0,3 27 27

450 430 - 470 GMRS 460

FRS 460

FM ±5 kHz Ab-
weichung 1 kHz
Sinus

2 0,3 28 28

710 704 - 787 LTE-Band 13,
17

Pulsmodulationb)

217 Hz
0,2 0,3 9 9

745

780

810 800 - 960 GSM 800/900
TETRA 800
iDEN 820
CDMA 850
LTE-Band 5

Pulsmodulationb)

18 Hz
2 0,3 28 28

870

930

1720 1700 -
1990

GSM 1800;
CDMA 1900
GSM 1900
DECT
LTE Band 1,
3, 4, 25
UMTS

Pulsmodulationb)

217 Hz
2 0,3 28 28

1845

1970

2450 2400 -
2570

Bluetooth
WLAN 802.11
b/g/n
RFID 2450
LTE-Band 7

Pulsmodulationb)

217 Hz
2 0,3 28 28

5240 5100 -
5800

WLAN 802.11
a/n

Pulsmodulationb)

217 Hz
0,2 0,3 9 9

5500

5785

a) Für manche Funkdienste wurden nur die Frequenzen für die Funkverbindung vom mobilen Kom-
munikationsgerät zur Basisstation ("Uplink") in die Tabelle aufgenommen.
b) Der Träger wird mit einem Rechtecksignal mit 50 % Tastverhältnis moduliert.
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11.3 Umweltschutz
Bei der Entsorgung des Produkts müssen die landesspezifischen Anforderungen und Ge-
setze eingehalten werden. 

Das Gerät ist konform mit der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung be-
stimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

11.4 FCC-Konformitätserklärung
Nur für die USA, Kanada, usw. (Spannungsbereich: 100–120 VAC)

FCC-Konformitätserklärung

Der Importeur EIZO Inc.

5710 Warland Drive, Cypress, Kalifornien 90630

Telefon: +1 (562) 4 31 50 11

erklärt hiermit, dass das Produkt

• Handelsname: EIZO

• Modell: CuratOR EX5841

Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen entspricht. Beim Betrieb dieses Produktes müssen die folgen-
den zwei Bedingungen erfüllt werden: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursa-
chen. (2) Das Gerät muss Störungen standhalten, denen es ausgesetzt ist, auch wenn diese mögli-
cherweise den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen.

Dieses Produkt wurde geprüft und hält die festgelegten Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B
gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen ein. Diese Grenzwerte gewährleisten bei einer Installa-
tion in Wohngebieten einen ausreichenden Schutz vor unerwünschten Störungen. Dieses Gerät
kann elektromagnetische Strahlung erzeugen, verwenden und abgeben. Wird es nicht gemäß den
Anweisungen installiert und benutzt, kann es zu unerwünschten Störungen des Funkverkehrs kom-
men.Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass unter keinen Umständen Störungen auftreten.
Sollte das Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (prüfbar durch Ein- und Ausschalten des
Geräts), empfehlen wir, folgende Schritte zur Beseitigung der Störung zu befolgen:

• Richten Sie die Antenne neu aus oder stellen Sie sie andernorts auf.

• Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Receiver.

• Schließen Sie das Gerät an einen vom Receiver getrennten Stromkreis an.

• Setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung oder bitten Sie einen erfahrenen Radio-/
Fernsehtechniker um Rat.

Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich durch den Hersteller genehmigt wurden,
können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung für den Betrieb des Geräts verliert.

Hinweis

Nutzen Sie für den Monitor ausschließlich die unten aufgeführten Kabel oder EIZO-Signalkabel, um
bei Störungen die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B einzuhalten.

• Netzkabel

• Abgeschirmtes Signalkabel

Canadian Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est comforme à la norme NMB-003 du Canada.
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11.5 China RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

UVWXY LCD Monitor
Z[ Model: 6GF62008C$## ($ = A...Z; ## = 00…99)

\]SJ/T11364-2014^_`_abcdefghijklmnopqrstudvwxyi
z{|}~ 
The following product pollution control information is provided according to SJ/T11364-2014
Marking for the restriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic
product.

_`_abcdefghijkl¡¢£
Explanation of Marking for Restriction of Hazardous Substances

¤l¡¥£¦bc§d¨©ª«l¬GB/T26572-2011^_`_abcªhkfg|h­
nopªh­|d®defg l¡ª|¯°±¦bc|²³jk´µ¥£¦bc¶·¸
jk|¹ºuµd®defg»¼½¾¿ÀÁÂÃµkÄjk¦bc»¼Å²ÆÇÈÉÊ
wxÁÅËÌÍÎÏbÇÈÉÊÐe|´h ÑÒ±Ó 
±³ÔÕÖ£|²³jk´hµ×ØbcÙÚªÕÛÜ|²Æ¹ºÝzÞßà·¸jkµ
áÉâãäbcåæÙÚªÛÜ|Ü´åæÝ³çno 
bcª|èéºÝêëìíºîïdËÑð|²³jk´hl¡µáñË²³jk´hd
îïòóôbc¦Í|²³jk´hõ ×ö´Øbcåæ÷øùúûëèéºÝìí
ºµü³ÔÕÖ£|óôbc|²³jk´h 
¦bc¶jkýþÿĀā»îĂ±ăĄ¾ąĆćĈĉµ×ĊÑðċČčĎĈĉ 
This symbol indicates the product contains hazardous materials in excess of the limits
established by the Chinese standard GB/T26572-2011 Requirements of concentration li-
mits for certain restricted substances in electrical and electronic products. The number in
the symbol is the Environment-friendly Use Period (EFUP), which indicates the period
during which the toxic or hazardous substances or elements contained in electronic infor-
mation products will not leak or mutate under normal operating conditions so that the use
of such electronic information products will not result in any severe environmental polluti-
on, any bodily injury or damage to any assets. The unit of the period is "Year".

In order to maintain the declared EFUP, the product shall be operated normally accor-
ding to the instructions and environmental conditions as defined in the product manual,
and periodic maintenance schedules specified in Product Maintenance Procedures shall
be followed strictly.

Consumables or certain parts may have their own label with an EFUP value less than
the product. Periodic replacement of those consumables or parts to maintain the decla-
red EFUP shall be done in accordance with the Product Maintenance Procedures.

This product must not be disposed of as unsorted municipal waste, and must be collec-
ted separately and handled properly after decommissioning.
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d®defgÁďĐ|đĒē§­ Name and Concentration of Hazardous
Substances

íºđĒ Component Name d®defgÁďĐ Hazardous substances’ name

Ĕ
(Pb)

ĕ
(Hg)

Ė
(Cd)

ėĘę
(Cr(VI))

ĚěĜĝ
(PBB)

ĚěĞĝğ
(PBDE)

UVĠġĢģ
LCD Flat Screen

O O O O O O

yiĤ
Controller Board

O O O O O O

_ĥ
Power Supply

X O O O O O

ËĦ _ħĤ
Other Circuit Boards

O O O O O O

ËĦĨ_ĩĪī
Others (cables, etc.)

O O O O O O

ĬĭÎĮį
Housing, Chassis

O O O O O O

İºĨ}[_ĩÎı_ĲĪī
Acessories (signal cable, power line, etc.)

O O O O O O

¦¥âĳ]SJ/T 11364 |ÛÜĴi 
O: ¥X¤defg¶¤íºÕdĵgĶķª|§­ĵ¶GB/T 26572 l¬ÛÜ|h­noüu
X: ¥X¤defgĸĹ¶¤íº|êĺĵgĶķª|§­¨ĻGB/T 26572 l¬ÛÜ|h­no
• ļ¥ÕĽ¯]±½ľāÕïĿŀ|Łł}~.

• ŃńŅĹņŇňÁŉŊňŋĉîà|ŌōfgÁzŎµļŏŐőŒœküňĺëdefgŔŕŖő
Œ|ŗ´ŘřŚïµÁśÌŜÁ²Ærsùŝ|³ŞşŠ 

This list is based on SJ/T 11364.
O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for
this part is below the limit requirement in GB/T 26572.
X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous
materials used for this part is above the limit requirement in GB/T 26572.

• Data listed in the table represents best information available at the time of publication.

• Applications of hazardous substances in this medical device are required to achieve its intended
clinical uses, and/or to provide better protection to human beings and/or to environment, due to
lack of reasonably (economically or technically) available substitutes.

bcªd®defgÁďĐ|đĒē§­ Table of hazardous substances’ name and con-
centration.
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11.6 Declaration of compliance with India RoHS
We, EIZO Corporation, hereby declare and guarantee that this product has been designed
and manufactured in compliance with the E-Waste management rule 2016 which prohibit
the inclusion of the following substances except for the exemptions listed in schedule II.

• Lead, Mercury, Hexavalent Chromium, Polybrominated Biphenyls or Polybrominated Di-
phenyl Ethers exceeding a concentration of 0.1% by weight in homogeneous materials

• Cadmium exceeding a concentration of 0.01% by weight in homogeneous materials

For information on proper disposal and recycling of the product, please refer to the following
website.
eizo.co.in/e-waste.php

11.7 Gewährleistung
Das Öffnen des Gehäuses, sowie elektrische oder mechanische Änderungen am oder im
Gerät führen zum Verlust der Gewährleistung. Zu den Einzelheiten der Gewährleistung
wenden Sie sich bitte an den Vertriebspartner, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Die-
se Gewährleistungsbedingungen werden durch diese vorliegende Gebrauchsanweisung
weder erweitert noch beschränkt. 

11.8 Weitere Geräte
Angeschlossene Geräte müssen den relevanten Sicherheitsstandards entsprechen.

11.9 Reparatur
Bitte wenden Sie sich an den Vertriebspartner, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

11.10 Kontakt

Unterstützung bei der Installation und bei technischen Fragen 

www.eizo-or.com

http://www.eizo-or.com/de/startseite/
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11.11 Marken
Das EIZO Logo ist eine eingetragene Marke der EIZO Corporation in Japan und weiteren
Ländern.

EIZO ist eine eingetragene Marke der EIZO Corporation in Japan und weiteren Ländern.

RadiForce ist eine eingetragene Marke der EIZO Corporation in Japan und weiteren Län-
dern.

CuratOR ist eine eingetragene Marke der EIZO Corporation.

RadiCS ist eine eingetragene Marke der EIZO Corporation in Japan und weiteren Ländern.

RadiNET ist eine eingetragene Marke der EIZO Corporation in Japan und weiteren Ländern.

ScreenManager ist eine eingetragene Marke der EIZO Corporation in Japan und weiteren
Ländern.

Windows ist ein eingetragenes Markenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten
Staaten und anderen Ländern.

Apple ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.

Macintosh ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.

Mac ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.

VESA ist eine eingetragene Marke der Video Electronics Standards Association.

HDMI ist eine Marke oder eine eingetragene Marke der HDMI Licensing, LLC in den Verei-
nigten Staaten und anderen Ländern.

DICOM ist eine eingetragene Marke der National Electrical Manufacturers Association für
die Veröffentlichung von Standards im Bereich der digitalen Kommunikation von medizini-
schen Informationen.

TORX ist eine eingetragene Marke von Acument Intellectual Properties, LLC.

Alle anderen Firmen- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der ent-
sprechenden Markeninhaber.
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